GUVERNUL ROMANIEI
COMISIA NA]’IONALI\ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITATILOR NUCLEARE
Bd. Libertatii nr. 14, Sector 5, Bucuresti

Telefon 021 316 05 72

Fax 021 317 38 87
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 35647

CERTIFICAT DE DESEMNARE
Nr. L1 05_LCR/2019

in temeiul art. 2 si art. 8 din Legea nr. 111/1996, privind desfasurarea in sigurant3,
reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si al Ordinului CNCAN nr. 237/2019 de aprobare a Normelor privind procedura de
desemnare a laboratoarelor din domeniul nuclear,

Ca urmare a analizarii documentatiei inregistrate la CNCAN cu nr. 5569 din 28.11.2019 si a
completarilor ulterioare inregistrate la CNCAN cu nr. 21917 din 05.12.2019,

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

DESEMNEAZA
Laboratorul de Caracterizari Radiologice — LCR
din cadrul:
Departamentului Dezafectare Reactor — DDR
situat in comuna Mégurele, str. Reactorului nr. 30, judetul lifov,
tel.: 021 404 23 00, fax: 021 457 44 40
al

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru

Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” — IFIN-HH
din Jocalitatea Magurele, str. Reactorului nr. 30, judetul lifov,
tel.: 021 404 23 00, fax: 021 457 44 40, persoand legal constituitd conform HG 1309/1996, modif. prin
HG 965/2005, avénd Codul Unic de Inregistrare 3321234

ca

Laborator pentru incercari

in conformitate cu documentatia prezentatd si prevederile impuse in Anexa nr. 01, care face parte
integranta din prezentul certificat.
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ANEXA Nr. 01
la certificatul de desemnare nr. LI 05_LCR/2019

I. DOMENIU, LIMITE PENTRU INCERCARI:

Activitatea Laboratorului de Caracterizari Radiologice (LCR) se desfisoard in conformitate cu

procedurile de sistem, procedurile si instructiunile de lucru cuprinse in Manualul de Management

Integrat pentru dezafectarea Reactorului Nuclear VVR-S, ultima revizie aprobati de CNCAN.

Activitatea LCR se refera la:

- caracterizarea radiologicd a instalatiei si a spatiilor de lucru ale RN VWR-S, in conformitate cu

planurile de caracterizare in prealabil elaborate;

- caracterizarea radiologicd in vederea eliberdri de sub regimul de autorizare a materialelor si

echipamentelor provenite din dezafectarea RN VWR-S;

- caracterizarea radiologica in vederea evacudrii deseurilor din zona supravegheats a RN VVR-S;

- prepararea coletelor cu deseuri radioactive rezultate din dezafectarea RN VVR-S si mésurarea
acestora.

in limitele specifice acestui certificat de desemnare, LCR are capabilitatea efectuarii urmatoarelor tipuri
de Tncercari:

Tipuri de incercari
» Masurarea directd a contaminarii superficiale
Masurarea activitatii specifice cu monitorul E-600 si LB 134 ||
Masurarea indirectd a contaminarii beta-gamma prin prelevare de probe pe frotiuri
Analiza gamma spectrometrica cu detector HPGe tip GMX si GEM60P4-95
Analiza gamma spectrometricd cu detector de Nal(Tl)
* Analiza gamma spectrometrica cu sistemul ISOCART
Mijloace de masurare:
* Monitor portabil de radiatii Eberline E-600, seria 02989
+ Sonda de masurare SHP-380 AB, seria 001313
* Monitor portabil de radiatii Eberline E-600, seria 02992
+ Sonda de masurare SHP-380 AB, seria 001314
* Monitor portabil de radiatii Eberline E-600, seria 02993
+ Sonda de masurare SHP-380 AB, seria 001235
* Monitor portabil de radiatii Eberline E-600, seria 02994
+ Sonda de masurare SHP-380 AB, seria 001304
* Monitor portabil de radiatii Eberline E-600, seria 02996
+ Sonda de masurare SHP-210 T, seria 727425
* Monitor portabil de radiatii Eberline E-600, seria 02997
+ Sonda de masurare SHP-380 AB, seria 01311
* Monitor portabil de radiatii Eberline E-600, seria 02998
* Sonda de masurare SHP-380 AB, seria 001312
+ Sonda de masurare SHP-360, seria 905
* Sonda de masurare SHP-210 T, seria 727427
» Monitor portabil de radiatii LB 134 Il, Seria 1303
+ Sonda de masurare LB 1342, Seria 1032
« Sonda de masurare LB 1341, Seria 1003
* Monitor portabil de radiatii LB 134 |, Seria 1305
+ Sonda de masurare LB 1342, Seria 1031
+ Sonda de masurare LB 1341, Seria 1004
* Monitor portabil de radiatii LB 134 |l, Seria 1306
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« Sonda de masurare LB 1342, Seria 1033

« Sonda de masurare LB 1341, Seria 1001
Sistem spectrometric HPGe, tip ORTEC-GMX

* Analizor multicanal, tip DigiDart, seria 681

+ Sonda detectie, tip GMX 50 P4, seria 07078932

+ PC cu software Gamma Vision-32, seria 200905103
Sistem spectrometric Nal(Tl), tip ORTEC-Nal(TI)

* Analizor multicanal, tip DigiDart, seria 08352116

+ Sonda detectie, tip DIM-296, seria 161

+  Software Maestro-32, 200424413
Sistem spectrometric ISOCART, tip ORTEC-ISOCART
Analizor multicanal, tip DigiDart, seria 07059198
Sonda detectie cu colimator, tip GEM 25 P, serie 07059196
Laptop cu software ISOTOPIC-32, serie 200707401
Carucior transport, serie 0170605
Masa rotativa, serie BGLM12-120SC1C

* Lasermetru Leica
Sistem spectrometric ISOCART, tip ORTEC-ISOCART

* Analizor multicanal, tip DigiDart, seria 13310280
Sonda detectie cu colimator, tip GEM 100P4-95-SMP, serie 13331312
Laptop cu software ISOTOPIC-32, serie Dell: 29SMTY1
Carucior transport, masa rotativa, serie LP7110Y-1k1b
Lasermetru Leica, serie LCA788478
Sistem spectrometric HPGe, tip ORTEC

* Analizor multicanal, tip DSPEC jr. 2.0, seria 09084431

* Sonda deteciie, tip GEM60P4-95, seria P50569A

* PC cu software Gamma Vision-32, seria 09070180

* Incinta ecranata de plumb
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ll. CONDITII:

il

IFIN-HH va notifica la CNCAN in termen de cel mult 15 zile orice modificare aparutd in
structura, organizarea LCR, in documentele manualului calitdti sau in documentatia suport a

prezentei notificari.

IFIN-HH va implementa mésurile necesare pentru monitorizarea performantei activitatilor

desfasurate in cadrul LCR.

IFIN-HH va transmite anual la CNCAN un raport privind activitatea LCR desfasurata in anul

precedent.

Termen: 31 ianuarie a anului urmétor anului de raportare
IFIN-HH va efectua periodic verificarea metrologicd a mijloacelor de méasurare utilizate de LCR

care fac obiectul prezentei desemnari, conform legislatiei in vigoare.

lll. PERSOANA RESPONSABILA:

Doru Stanga, Sef LCR
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